
TWOJ PARTNER U

BEZP|ECZEŃSTWIE

CENTRUM NAU KOWO-BADAWCZE
OCH RONY PRZEClWPOŻAROWEJ

im. Józefa Tuliszkowskiego
PAŃSTWOWY I NSTYTUT BADAWCZY

Józefów, l6 lipca 20ż6 r.

TGzl237 41 0a7 l5qq8 D026

DoĘcry: Postępowania na dostawę komory klimaĘcznej o dużej objętości (co najmniej 12 m3)
do badania wpływu warunków klimatycznych na elemenĘ systemów sygnalizacji pozarowe
zn. TGZ/02/2026.

Zgodnie z postanowieniami art. l35 ust. l i ż ustawy prawo zamówień publicznych z dnia
l l września2019 r. (Dz.U.2026.793 t.1.) i w zwięku z zadanymi pytaniami do w/w postępowania -
wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1: ,,Dokument TGZ-02-26 SWZ, określa w VIt l .2.4) wymaga potwierd zenia
wykonanych 2 realizacji dostawy aparatury badawczej dla umów każda o wartości minimum l 000
000 pnl. bru o.
Proszę o określenie czy zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku realizowanych dostaw
sprzętu laboratoryjnego następujących dostaw-
l. Dostawa komory klimatycznej o wartości bru o powyżej 1 000 000.00 pln
2. Dostawy dwoch komór klimatycznych o wartości bru o powyżej 1 000 000.00 pln.
l.Umowa została zawarta z jednym zamawiającym w tym samym dniu na dwie komory
klimatyczne.
2.Dostawabyła realizowana dla jednego laboratorium itej samej lokalizacji.
3.Obiory technicznę zrealizowane tego samego dnia."

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na etapie wyjaśnień treści SWZ nie dokonuje wstępnej ani
warunkowej oceny spełniania warunków udziafu w postępowaniu przez poszczególnych
Wykonawców, ani nie ocenia hipotetycznych stanów faktycznych. Ocena spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w tym ocena doświadczenia zawodowego (wiedzy i doświadczenia), zostanie
dokonana przez Komisję Przetargową po upĘwie terminu składania ofert, na podstawie
indywidualnego badania JEDZ oraz podmioto}vych środkow dowodowych (wykazow dostaw
i dowodów ich nalezytego wykonania) złożonych w danym postępowaniu, ściśle w oparciu
o brzmienie warunku określonego SWZ..

Ętanie nr 2; ,,Dot. p. 20 Pytanie doĘczy wymaganego przepustu kab|owego w drzwiach. Nie jest
to rozwiązanie odpowiednie ani wykonalne dla tego łpu komory. Proponowane przez nas
rozwiązanie obejmuje 4 otwory dostępowe w ścianach bocznych o średnicy l50 ffiffi, co jest
technicznie bardziej odpowiednie i bezpieczniejsze dla tego łpu konstrukcji. Czy Zamawiający
wyraża zgodę na proponowane rozwiązanie?"

Odpowiedź: Zamawiający lyymaga, aby komora posiadała wymagane rozwiązanie opisane w pkt.
20. Zastosowanie opisanego wymagania jest konieczne ze względu na rodzaj i charakterystykę
urządzeń które będą poddawane narażeniom we wnętrzu komory.

Jednostka notyfikowana nr 1438
CerMikowanv SZJ zgodny z PN-EN lSO 9OO1:2015-1O

Jednostka cerMikująca wyroby akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji, nrAC 0ó3
Laboratoria badawcze akredytowan e przez Polskie Centrum Akredytacji: nr AB 059, AB 0ó0, AB 2O7 , AB 1280
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Pytanie nr 3: ,,Dot. p.34 Specyfikacja wydaje się opisywać oddzielne, zamknięte i klimaĘzowane
pomieszczęnie połączone z komorą, ale nie jest jasne, gdzie powinno zostać zainstalowane, ani jakie
urządzenia/funkcje muszą się w nim znaleźć."

Odpowiedź: W opinii Zamawiającego pkt. 34 jasno opisuje wymagania doĘczące dodatkowej
przestrzeni roboczej dostarczanej w ramach zamówieniawraz z komorą klimatyczną.
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